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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563677-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Polanica-Zdrój: Implanty ortopedyczne
2020/S 229-563677

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 020493961
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 2
Miejscowość: Polanica-Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Tust-Kopeć
E-mail: zp@scm.pl 
Tel.:  +48 748621146/ +48 748621210/ +48 748621271
Faks:  +48 748621122
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.scm.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.scm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP/PN/2020/49-ortopedia
Numer referencyjny: ZP/PN/2020/49

II.1.2) Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów ortopedycznych niezbędnych 
do wykonywania świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistycznego 
Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - obłożenia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
"Sterylny zestaw do artroskopii z workiem.
Skład zestawu:
— 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie 
zestawu)
— 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
— 1 x serweta 135x196 cm
— 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
— 2 x taśma przylepna, 10x50 cm
— 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
— 1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze 
wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, z trzema zintegrowanymi organizatorami przewodów 
typu rzep,ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi 
kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem 
zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby. Serweta wykonana 
z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze 
wzmocnieniem chłonnym z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w 
części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 
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etykiety z dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
" szt. 100
" Sterylny zestaw do operacji kończyn – proteza kolana.
Skład zestawu:
— 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE (owinięcie zestawu)
— 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
— 1 x serweta 145 x193 cm, pełnobarierowa
— 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
— 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm
— 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 
114 cm, wyposażona w 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z 
chłonnego laminatu, trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych 
włókien celulozy i wiskozy -współczynnik pylenia≤1,9 log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 
200 cm H2O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2) o wysokiej odporności na przenikanie 
płynów > 200 cm H2O i na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą 
PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę 
producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w 
worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej 
certyfikatem.
" szt. 200
" Sterylny zestaw do operacji kończyn inne zabiegi na kończynie.
Skład zestawu:
— 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części 
środkowej (owinięcie zestawu)
— 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
— 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna
— 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
— 2 x taśma przylepna 10x50 cm
— 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 
67x140cm wokół otworu, z czterema uchwytami na przewody typu rzep wykonana z wielowarstwowej, 
„oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie 
krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,, Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy). 
Wadium dla pakietu nr 1- 1900,00zł,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - gwóźdź piętowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 
65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod 
wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla 
promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą:wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm 
umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej szt 40
Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze 
skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. szt 280
Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. szt 40

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 2 - 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - substytut kostny
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Substytut kostny składający się z bioprzebudowywalnego, 
niskotemperaturowego, nietoksycznego oraz bezzapachowego cementu kostnego, w pełni resorbowalnego, 
o składzie: 60 % hydroksyapatytu, 40 % siarczanu wapnia oraz z zestawu mieszalników i podajników, 
przeznaczony do wypełnienia ubytków kostnych. Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa 

niż 40oC. Wytrzymałość na ściskanie powinna być zbliżona do parametrów kości gąbczastej (tj. około 5-8 
MPa). Czas tężenia nie dłuższy niż 20-25 min. Objętości, 5 ml, 10 ml, 18 ml. Możliwość wyboru substytutu z 
antybiotykiem (genamecyną lub vankomecyną).
1 Cement bioprzebudowywalny – pojemność 5 ml szt 15
2 Cement bioprzebudowywalny – pojemność 10 ml szt 15
3 Cement bioprzebudowywalny – pojemność 18 ml szt 15
4 Cement bioprzebudowywalny – pojemność 10 ml z antybiotykiem G/V szt 15
5 Igły do podawania o różnej długości i grubości szt 60

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 3 - 2 900,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
TRÓJWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI WARSTWY CHRZĘSTNO-KOSTNEJ W STAWIE 
KOLANOWYM I SKOKOWYM Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą o grubości 6 mm. 
Warstwa wierzchnia składa się w 100 % z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się w 60 % z kolagenu typ II 
oraz 40 % z HA i Mg, warstwa dolna składa się w 30 % z kolagenu typ II o raz 70 % z HA i Mg.
1 Ø = 12 mm, h = 6 mm szt 20
2 Ø = 15 mm, h = 6 mm szt 20
3 Ø = 18 mm, h = 6 mm szt 20
4 20 mm x 30 mm x 6 mm szt 20
5 30 mm x 40 mm x 6 mm szt 20
DWUWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI CHRZĘSTNO-KOSTNEJ W STAWIE KOLANOWYM 
I SKOKOWYM. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą o grubości 4 mm. Warstwa 
wierzchnia składa się w 100 % z kolagenu typ I, warstwa dolna składa się w 60 % z kolagenu typ II oraz 40 % z 
HA i Mg
6 Ø = 12 mm, h = 4 mm szt 20
7 Ø = 15 mm, h = 4 mm szt 20
8 Ø = 18 mm, h = 4 mm szt 20
9 20 mm x 30 mm x 4 mm szt 20
10 30 mm x 40 mm x 4 mm szt 20
DWUWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI WARSTWY CHRZĘSTNEJ W STAWIE 
KOLANOWYM Membrana składa się z dwóch warstw o grubości 2 mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100 
% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składa się w 60 % z kolagenu typ II oraz 40 % z HA i Mg
11 Ø = 12 mm, h = 2 mm szt 20
12 Ø = 15 mm, h = 2 mm szt 20
13 Ø = 18 mm, h = 2 mm szt 20
14 20 mm x 3 mm x 2 mm szt 20
15 30 mm x 40 mm x 2 mm szt 20
Stimulan - dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO4.2H2O) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, 
kości i szpiku. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stimulan można 
mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany ciągu 21-40 dni w 
dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Granulki lub pasta Stimulan stanowią substytut 
przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. 
Biodegradowalny i biokompatybilny.
16 Opakowanie 5 cc szt 20
17 Opakowanie 10 cc szt 20
18 Opakowanie 20 cc szt 20
SYNTETYCZNY ZAMIENNIK SKÓRY - TYMCZASOWY OPATRUNEK NA RANY. Opatrunek oczyszcza ranę i 
jednocześnie utrzymuje wilgotne środowisko, które optymalnie kondycjonuje ranę do kolejnych przeszczepów 
skóry. Wyrób wykonany jest z dwuwarstwowego materiału syntetycznego i nie zawiera żadnych dodatków. 
Górna powierzchnia składa się z cienkiej, mikroporowatej folii, przepuszczającej powietrze i wilgoć. Zapobiega 
to gromadzeniu się wydzielin, jednocześnie chroniąc ranę przed zewnętrznymi zakażeniami bakteryjnymi 
i zanieczyszeniami. Warstwa dolna tworzy matrycę roboczą wykonaną z giętkiego, miękkiego poliuretanu. 
Wysięk z rany przylega do drobnej porowatej struktury i jest usuwany wraz z martwiczą tkanką po zmianie 
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bandaża. Fibroblasty i naczynia zaczynają rosnąć w obszarze rany i otwartej pianki poliuretanowej podczas fazy 
mechanicznego oczyszczania rany.
19 8 x 5 cm, 1 op. = 10 szt. szt 20
20 8 x 10 cm, 1 op. = 10 szt. szt 20
21 8 x 23 cm, 1 op. = 10 szt. szt 20
22 12 x 30 cm, 1 op. = 10 szt. szt 20
23 12 x 45 cm, 1 op. = 10 szt. szt 20

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 4 - 14 000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - systemy protez biodrowych pierwotnych i rewizyjnych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Trzpień bezcementowy przynasadowy tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napylany tylko w części 
bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w wersji standardowej i High Offset. 
Kąt szyjkowo-trzonowy 138 stopni, stożek 12/14. szt 400
2 Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą 
napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, dwa mechanizmy blokujące wkładkę. Wkłady do 
panewki wykonane z polietylenu wysokousieciowionego standardowe i asymetryczne. Możliwość zastosowanie 
również wkładu ceramicznego, półzwiązanego oraz dwumobilnego.. Panewka umożliwiająca dodatkową 

24/11/2020 S229
https://ted.europa.eu/TED

7 / 32



Dz.U./S S229
24/11/2020
563677-2020-PL

8 / 32

stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej 
od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. szt 200
3 wkłady z polietylenu wysokousieciowionego, symetryczne, asymetryczne na głowy rosnące 28,32,36mm szt 
100
4 wkłady z polietylenu wysokousieciowionego stabilizowanego dodatkiem vit. E1, symetryczne, asymetryczne 
na głowy rosnące 28,32,36mm szt 50
5 wkład ceramiczny na głowy rosnące 28,32,36mm szt 50
6 wkłady z polietylenu wysokousieciowionego stabilizowanego dodatkiem vit. E1 do protezy półzwiązanej szt 50
7 wkład metalowy CoCr do panewki umożliwiający konstukcję Dual Mobility szt 50
8 wkłady z polietylenu wysokousieciowionego stabilizowanego dodatkiem vit. E1, Dual Mobility szt 50
9 głowy metalowe CoCr 28,32mm szt 100
10 głowy metalowe CoCr 36mm szt 100
11 głowa ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta szt 50
12 Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi 
uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji 
z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych 
otworów do śrub. Rozmiary panewek 42-68 mm. szt 200
13 wkłady z polietylenu wysokousieciowionego, symetryczne, asymetryczne na głowy rosnące 28,32,36mm szt 
200
14 głowy metalowe CoCr 28,32mm szt 50
15 głowy metalowe CoCr 36mm szt 100
16 głowa ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta szt 50
Trzpień rewizyjny modularny złożony z części krętarzowej i dystalnej. Wykonany ze stopu tytanu.Obie części 
łączone ze sobą za pomocą konusa stopu CoCr.
17 Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 
10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 
stopni. szt 20
18 Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze 
skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm szt 20
19 "Trzpień rewizyjny monoblok, przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji 
bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, typu wagnerowskiego, monoblok .
Dostępny w długościach 190cm, 225cm, 265cm, 305cm oraz średnicach od 14 do 25 mm ze skokiem co 
milimetr.
" szt 20
20 głowy metalowe CoCr 28,32, 36mm szt 40
21 Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu w technologii druku 3D, 
pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka 
umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkłady do 
panewki symetryczne, asymetryczne, półzwiązane na głowy rosnące 28,32,36mm, w rozmiarach średnicy 
zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. szt 40

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 5 - 25 000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej, cementowa.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej, cementowa. Trzpienie wykonane z kobaltu, głowy bipolarne 
dostarczane w postaci jednego elementu niewymagajacego dodatkowych elementów łączących.
1 Trzpień cementowy szt 50
2 Trzpień kątowy rekonstrukcyjny, cementowy szt 50
3 Głowa bipolarna wykonana z tworzywa PEEK pokrytego warstwą kobaltu szt 50

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 6 - 2 600,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - szycie łąkotki
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Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składa się z dwóch implantów PEEK, połączonych za 
pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł 
umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. implanty załądowane są rzędowo w pojedynczą, 
półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt 
głębokie wbicie w łąkotkę. implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu 
na rękojeści z jednoczesnym sygnałęm dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą metalową 
kaniule do wprowadzania systemu do stawu. szt 100
2 Dedykowany sterylny zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub 
dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na 

wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180o - dwie nici, wzmocnione, 
plecione #2, długości 38" - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4 x 12 mm 
szt 30
3 Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w 
zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm i długościach od 90 
mm do 45 mm, do artroskopii stawu ramiennego szt 50
Rekonstrukcja ACL mocowanie udowe
4 Podłużna płytka z czterema otworamiwykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu 
w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana z pętlą stałą lub regulowaną, plecioną 
poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 10 - 60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant 
powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubości #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu 
w kanale udowym.Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w 
rozmiarach 15-60 mm skok co 5 mm do wiązadła właściwego rzepki, - endobutton wydłużony stanowiący 
nakładkę na endobutto służący do zabiegów rewizyjnych. szt 100
5 wiertło kaniulowane do kanału endobattona szt 3
6 drut wiercący z oczkiem 2,4 mm szt 3
7 drut kierunkowy do śrub interferencyjnych szt 5
Rekonstrukcja ACL mocowanie piszczelowe
8 śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 szt 100
Szycie
9 Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o 
katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki 
polipropylenowe szt 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 7- 2 500,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - gwóźdź szpilkowy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, anatomiczny 
(prawy,lewy),prosty,w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących 
(gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające 
przemieszczeniom odłamów.W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się 
śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150,220,250,280mm, Średnica części 
bliższej 10mm,dalszej 8 (150mm) i 7mm(pozostałe) kpl 30
2 gwóźdź szt 1
3 śruba ryglująca szt 2
4 śruba zamykająca szt 2
5 śruba mocująca szt 1
6 Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, lity,z asymetrycznym 
końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4- stopnie. 
Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej) . Rozmiary: 
średnica 7 i 8 mm długości. 180,200,220,240,260,280,300mm. kpl 20
7 gwóźdź szt 1
8 śruba ryglująca szt 2
9 śruba zamykająca szt 2
10 śruba mocująca szt 1
11 Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań 
wielopoziomowych kości piszczelowej .Gwóźdź tytanowy w wersji długiej (do złaman wielopoziomowych)- 
kaniulowany oraz krótkiej(do złamań części bliższej)- lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne - katowo 
stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane), śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone 
rozbieżnie pod kątem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej, w 
części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (dwa 
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w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i 
średnicach 8,9 i 10 mm- w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozmiarach od 240 do 420 mm i 
średnicach 8,9 i 10 mm w części dalszej ryglowana „z wolnej ręki”. Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze 
posadowienie gwoździa. kpl 40
12 gwóźdź szt 1
13 śruba ryglująca szt 3
14 śruba kompresyjna szt 1
15 zatyczka szt 1
16 tuleja gwintowana szt 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 8 - 1 400,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - System adapterów stożka i system panewki podwójnie mobilnej Trinity
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
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System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

1 Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta 

CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 
12/14 i 14/16. szt 20

2 Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta 

CCD do 14o. Reduktory niestandardowe np. na stożki V40 szt 10
3 Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka szt 20
4 Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka szt 10
Panewka Trinity - system podwójnie mobilny (Dual Mobility)
5 Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-polerowanego stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do 
artykulacji typu podwójnie-mobilnej (Dual Mobility) dostępne dla do panewek od rozmiaru 48mm. szt 20
6 Duże głowy typu Dual Mobility przystosowane do wkładek metalowych. Głowy wykonane z silnie 
sieciowanego polietyleny HXLPE zabezpieczonego przed utlenianiem dodatkiem witaminy E. szt 20

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 9 - 1 600,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - implanty ortopedyczne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1 Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 
1,4mm, krótki podajnik. 1op 10szt opk 30
2 Wielorazowa prowadnica short 1.4mm szt. 1
3 wiertło short 1.4 mm szt. 1
4 Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. 
Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. 1op 10szt. opk. 30
5 Wielorazowa prowadnica short 2.9 mm szt. 1
6 wiertło short 2.9 mm szt. 1
7 Wielorazowy punch short 2,9mm szt. 1
8 kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z 
możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna 
głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. opk. 30
9 "Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z:
1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm
2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana 
pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W 
zestawie nić prowadząca implant. " opk. 30
10 wiertło kaniulowe 3.2 mm szt. 5
Implanty do szycia łąkotki
11 Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, 
mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica 
metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. szt. 100
12 Metalowa prowadnica typu half pipe szt. 1
13 obcinacz nici szt. 1
Implant artroskopowe do stosowania w obrebie kolana
14 Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa 
połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem 
ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału 
udowego. W zestawie nić prowadząca implant. szt. 50
15 Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm 
płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa 
bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie 
względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca 
implant. szt. 20
16 "Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone
Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, 
regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej 
przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie 
nić prowadząca implant" szt. 10
17 Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa 
połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym 
pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o 
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strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. szt. 
10
18 Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, 
płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka 
z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udow
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wadium dla pakietu nr 10 - 18 
000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 Mała urazówka
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca 
wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Sruby w 
długościach od 10 do 70 mm ze skokiem co 2,0 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. Śruby z gwintem krótkim szt. 
100
2 Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm szt. 50
3 Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. Materiał tytan, średnica zawnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 5 
mm szt. 1000
4 Śruba kompresyjna typu Herbert. Śruba tytanowa z podwójnym gwintowaniem, kaniulowana, samowiercąca, 
samotnąca i samogwintująca. Śruba z wierzchołkiem samowiercącym i potrójnym systemem tnącym na 
końcach gwintu i przy głowie śruby. Stożkowy gwint głowy śruby powodujący dodatkową kompresję. Średnica 
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śruby 2,8 mm, średnica gwintu głowy 3,7 mm, średnica trzonu 2,5 mm, średnica rdzenia 1,9 mm, średnica 
drutów Kirschnera 1,0 mm. Długość śrub od 12 do 34 mm ze skokiem co 1mm szt. 100
5 Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm szt. 50
6 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 
mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm szt. 300
7 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 
mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm szt. 200
8 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 
mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 72 mm szt. 200
9 Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 
mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm szt. 200
10 Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 
mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 60 mm szt. 200
11 Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, 
średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość 
śrub od 12 mm do 30 mm szt. 200
12 Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, 
średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm 
dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm szt. 200
13 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, 
średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm szt. 200
14 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, 
średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm szt. 200
15 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, 
średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 78 mm szt. 200
16 Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, 
średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm szt. 300
17 Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, 
średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 60 mm szt.Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

24/11/2020 S229
https://ted.europa.eu/TED

16 / 32



Dz.U./S S229
24/11/2020
563677-2020-PL

17 / 32

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wadium dla pakietu nr 11 - 8 
000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 - osteostomia
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
A "Płyta anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej 
i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do 
zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 stopni do 16 stopni. 
Płyta sześciootworowa i ośmiootworowa. Sześć śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w 
długościach od 30 do 75 mm ze skokiem co 5 mm. Płyta dostępna w wersji z jednym lub dwoma otworami pod 
śrubę wieloosiową oraz płyta w wersji z ośmioma otworami jednoosiowymi
Dwie śruby wieloosiowe stosowane przy rekonstrukcji ACL. Śruby wieloosiowe umożliwiające blokowanie pod 
kątem +/- 12,5 stopnia (25 stopni). "
1 Płyta sześciootworowa prawa szt. 100
2 Płyta sześciootworowa lewa szt. 100
3 Płyta do jednoczasowej rekonstrukcji ACL prawa szt. 20
4 Płyta do jednoczasowej rekonstrukcji ACL lewa szt. 20
5 Płyta ośmiootworowa prawa szt. 50
6 Płyta ośmiootworowa lewa szt. 50
7 Śruba samogwintująca szt. 2000
8 Śruba korowa szt. 1000
B "Płyta do osteotomii zamykającej wysokiej kości piszczelowej: boczna (prawa,lewa) i przyśrodkowa 
(prawa,lewa), czterootworowa do minicięcia.
Implanty prekonturowane: konstrukcja płyt zapewniająca maksymalną zgodność między płytką a kością. 
Podłużny otwór do kompresji w celu optymalizacji zamknięcia osteotomii. Implanty ze stopu tytanu TA6V dla 
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optymalizacji mechanicznej. Płytka przyśrodkowa: pozycjonowanie przednio-przyśrodkowe w celu łatwiejszego 
pozycjonowania płyty."
9 Płyta czterootworowa szt. 80
10 Śruba samogwintująca do płyt do osteotomii zamkniętej szt. 160
11 Śruba korowa do płyt do osteotomii zamkniętej szt. 160
C\\\\ "Płyta ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości udowej lewej i kości prawej (różniąca się kolorem) 
z zachowaniem profilu anatomicznego asymetrycznego. Płyta do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej 
części dalszej kości udowej.
W wersji do osteotomii otwartej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii 
zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji, 8 śrub blokujących, 
1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm 
o skoku co 5mm. W wersji do osteotomii zamkniętej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu 
stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji,1 
otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni 
dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm."
12 Płyta do osteotomii uda przyśrodkowa zamykająca prawa/lewa dziewięciootworowa szt 50
13 Płyta do osteotomii uda boczna otwierająca prawa/lewa dziewięciootworowa szt 50
14 Śruba samogwintująca szt 900
15 Śruba korowa szt 400

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla pakietu nr 12 - 18 000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 - protezy barku i łokcia
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
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II.2.4) Opis zamówienia:
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A "Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego.
Tytanowy element ramienny wyposażony w cztery ramiona typu rama, w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 
32mm.
Głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm, wysokość 13-23mm."
1 Element ramienny szt 20
2 Głowa ramienna szt 20
B "Urazowa endoproteza stawu ramiennego.
Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm.
W podstawie głowy kanały do mocowania guzków.
Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm.
Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków.
Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki.
Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem."
3 Trzpień urazowy szt 20
4 Głowa urazowa szt 20
C "Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego.
Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm.
Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni.
Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. "
5 Trzpień cementowany lub bezcementowy szt 20
6 Głowa anatomiczna szt 20
7 Łącznik głowy szt 20
8 Panewka anatomiczna szt 20
D "Bipolarna endoproteza stawu ramiennego.
Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach 
dla każdego rozmiaru panewki.
Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach"
9 Trzpień cementowany lub bezcementowy szt 10
10 AS Bipolar Głowa szt 10
11 AS Bipolar Wkład głowy szt 10
12 AS Bipolar Czasza szt 10
13 AS Bipolar Adaptor szt 10
E "Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub 
wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.
Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.
Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.
Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach
Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
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Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub 
wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.
Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.
Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.
Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach
"
14 Trzpień cementowany lub bezcementowy szt 80
15 AS Reverse podstawa głowy TM szt 80
16 AS Reverse głowa szt 80
17 AS Reverse wkręty podstawy 2szt szt 160
18 AS Reverse Wiertło kaniulowane 6mm sterylne szt 10
19 AS Reverse Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne szt 10
20 AS Reverse drut 2.5mm sterylny szt 10
21 AS Reverse taca ramienna szt 80
22 AS Reverse wkład tacy ramiennej szt 80
F "proteza urazowa: - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, 
rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej
— dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - regulacja 
wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera - głowy z regulowanym 
płynnie offset
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wadium dla pakietu nr 13 - 29 
000,00zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 - Złamania okołoprotezowe
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
PŁYTY TYTANOWE DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH -INSTRUMENTARIUM DO 3 RODZAJÓW PŁYT, 
BLIŻSZE / DALSZE UDO ORAZ PŁYTY PROSTE DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYBORU RODZAJU PŁYTY 
PODCZAS ZABIEGU+IMPLANTY.
1 Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej 
nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o 
średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z 
gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 
5.0 mm i 4.0 mm;; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem 
częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w 
każdym kierunku(możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 
8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego 
odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych 
otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego 6 Nm 
zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla 
promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie 
oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 
otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. szt 40
2 Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej 
nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otworów na śruby korowe o 
średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z 
gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 
5.0 mm i 4.0 mm;; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem 
częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w 
każdym kierunku(możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 
8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego 
odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych 
otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego6 Nm 
zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla 
promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie 
oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia 
w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 245, 
285, 324, 363, i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnych potrójnych otworów w trzonie 
o długości 115 mm. szt 40
3 Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta 
wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, 
otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z 
możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą 
blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub 
gąbczastej 5.0) szt 40
4 Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 
mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 1 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wadium dla pakietu nr 14 - 11 
000,00zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów– na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ
8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie
8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić 
dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.5.2 - 7.5.4 natomiast pozostałe dokumenty podmioty 
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składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je 
łącznie.
8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO OFERTY 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie 
składające ofertę;
8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, 
wymienione w pkt 7.5.2 - 7.5.4;
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed
Podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę 
regulującą
Współpracę tych wykonawców.
9.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:
9.1.1. pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy Informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
9.1.2. ppkt 5.2-5.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
9.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości.
9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.3. powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.5.4., zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.
9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 
mowa w art. 24
Ust. 1 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
7.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
— (Część III JEDZ)
7.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
jeżeli
Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o 
art. 24
Ust. 5 pkt 1 ustawy.
7.5.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega
Z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu wyznaczonego do składania ofert.
7.5.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału
W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane 
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(dokumenty przedmiotowe składane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym)
Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku 
nr 1 SIWZ:
10.1. Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534 ze zm.) lub ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), 10.3 deklaracji zgodności CE wystawionej przez 
wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych - wymagane prawem lub 
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych wyrobu oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono 
deklarację zgodności.
10.2 Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa art. 10.1 ustawy o 
wyrobach medycznych. W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma
Obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc upływu terminu ważności dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku 
gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu 
oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.
10.3 Materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta– w 
języku polskim.
10.4 Katalogi, opisy lub fotografie produktów itp. w języku polskim), które mają zostać dostarczone zawierające 
dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego– w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona 
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jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Przedmiotowe dokumenty 
należy załączyć w postaci pliku oznaczonego, którego pakietu i pozycji dotyczy.
10.5 Oświadczenie, że Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, próbki zaoferowanego asortymentu w ilości nie większej niż 1 szt do każdej pozycji, w celu 
potwierdzenia, że oferowanywyrób spełnia określone w niniejszej SIWZ parametry.
Próbki zostaną zużyte
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Próbki muszą posiadać oryginalną etykietę producenta i opis w języku polskim, z wszystkimi niezbędnymi 
informacjami dotyczącymi danego produktu. Próbki zostaną zużyte i nie podlegają zwrotowi.
7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 oraz art. 22a ustawy 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia – dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl i po 
zaimportowaniu pliku JEDZ dostępnego na stronie Zamawiającego należy wypełnić w zakresie:
7.1.1. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ),
7.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - informacje o częściach 
zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ),
7.1.3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia - informację o częściach zamówienia, których 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część II, 
sekcja C JEDZ),
7.1.4. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia (Część III 
JEDZ),
7.1.5. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ).
7.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5
Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy
Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy:
7.3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika toz 
odrębnych przepisów– na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ
7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu 
dat wykonania.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz 
wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, 
że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są
W szczególności:
7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 
punkcie powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą 
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, 
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz
W odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub
Sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim
Stosunków prawnych.
7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że
Realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając
Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.
7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
W postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24
Ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
11. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą
11.1. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ,
11.2. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący - załącznik nr 2 do SIWZ,
11.3. Uzupełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw, według - załącznik nr 3 do SIWZ,
11.4. Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług - załącznik nr 4 do SIWZ
11.5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ,
11.6. Uzupełniony wzór umów o dane Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
11.7. Załącznik nr 7 do SIWZ- dot. RODO
11.8 Oświadczenie o próbkach- załącznik nr 8.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od daty zwarcia umowy. 19. Postanowienia umowne
19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzory umów, które zawierają wszystkie istotne dla Zamawiającego 
warunki
Realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.
19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru 
umowy.
19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.
19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki 
postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.
19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy 
pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany 
należy odesłać na adres Zamawiającego NIEZWŁOCZNIE PO PODPISANIU, NIE PÓŹNIEJ JEDN

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – zgodnie z opisem w punkcie 15 
SIWZ, 18.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w sali audiowizualnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana 
Pawła II S.A. nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój. (parter, budynek B).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
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Listopad 2022

VI.3) Informacje dodatkowe:
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13. Wymagania dotyczące wadium
13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla 
poszczególnych pakietów:
Pakiet Wadium
1 1 900,00 zł
2 600,00 zł
3 2 900,00 zł
4 14 000,00 zł
5 25 000,00 zł
6 2 600,00 zł
7 2 500,00 zł
8 1 400,00 zł
9 1 600,00 zł
10 18 000,00 zł
11 8 000,00 zł
12 18 000,00 zł
13 29 000,00 zł
14 11 000,00 zł
13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 9: 00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP o/Polanica Zdrój 02 1020 3668 0000 
5202 0476 2730,
13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
13.2.3. w gwarancjach bankowych,
13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 
1572).
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
13.3. Zwrot wadium
13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
Wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.
13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
Któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę.
13.4. Zatrzymanie wadium
13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust.3
Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw,
Chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
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Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez
Zamawiającego,
13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.16. Zasady ogólne określenia ceny oferty
16.1. Cena oferty to łączny koszt oferowanego asortymentu, koszt dostawy do magazynu Zamawiającego oraz 
inne koszty
Mające wpływ na zaoferowaną cenę oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 
ponoszone
Koszty wykonania przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty z ich wyszczególnieniem.
16.2. Cena oferty ma być skalkulowana i ostateczna. Jakiekolwiek upusty cenowe powinny być wkalkulowane w 
cenę.
16.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w całym 
okresie
Trwania umowy.
16.4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020
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