Nr sprawy ZP/PN/2018/80-sprzęt VII

Formularz asortymentowo-cenowy
załącznik nr 1 do SIWZ
Myjnia endoskopowa – 1 kpl.
Producent

.................….................

Model


.................….................

Typ


.................….................

Kraj pochodzenia
.................….................


Rok produkcji

.................….................


(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:

	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Wartość brutto

	Myjnia endoskopowa

	1kpl.
	
	
	8%
	
	


Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane

(podać, opisać)

Należy szczegółowo

opisać każdy oferowany parametr

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, zapakowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane
	Tak
	

	2. 
	Kompaktowa konstrukcja. Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	3. 
	Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych
	Tak
	

	4. 
	Pokrywy komory z uszczelnieniem i wyposażone w obrotowe ramię spryskiwacza.
	Tak
	

	5. 
	Dwie niezależne sekcje: lewa i prawa
	Tak
	

	6. 
	Bezdotykowe  otwieranie i zamykanie pokrywy komory bez użycia rąk zapewniające łatwość użycia oraz zmniejszające ryzyko zakażeń
	Tak
	

	7. 
	System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki
	Tak
	

	8. 
	Załadunek endoskopów od góry.
	Tak
	

	9. 
	Komora wyposażona w min. 6 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno. Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.
	Tak - podać
	

	10. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów w niezależnych komorach jednocześnie oraz asynchronicznie
	Tak
	

	11. 
	Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu.
	Tak
	

	12. 
	Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych producentów w tym również bronchoskopów i duodenoskopów.
	Tak
	

	13. 
	Automatyczna kontrola testu szczelności w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.  
	Tak
	

	14. 
	Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji.
	Tak
	

	15. 
	Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych i niekrytycznych, nadzorujący główny system sterujący myjni.
	Tak
	

	16. 
	Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka myjącego oraz środka dezynfekcyjnego.
	Tak
	

	17. 
	Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. Ciągłe monitorowanie ciśnienia i przepływu roztworów roboczych niezależnie w każdym kanale.
	Tak
	

	18. 
	Automatyczne powiadamiania użytkownika w przypadku nieprawidłowości podłączenia endoskopu.
	Tak
	

	19. 
	Automatyczne powiadamiania użytkownika w przypadku blokady przepływu w kanale endoskopu poza ustalony zakres.
	Tak
	

	20. 
	Automatyczne powiadamiania użytkownika w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres.
	Tak
	

	21. 
	Konstrukcja komory myjni ułatwiająca rozładunek endoskopu, zapobiegająca wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu.
	Tak
	

	22. 
	Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną.
	Tak
	

	23. 
	Możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów - załączyć listę minimum 3 różnych zestawów środków myjącego i dezynfekcyjnego, gdzie 1 zestaw muszą tworzyć środki pochodzące od jednego producenta
	Tak -podać
	

	24. 
	Urządzenie dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego.
	Tak
	

	25. 
	Instalacja myjni przystosowana i skalibrowana do dezynfekcji środkami chemicznymi, w skład których wchodzi kwas nadoctowy.
	Tak
	

	26. 
	Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli.
	Tak
	

	27. 
	Program termicznej autodezynfekcji myjni zgodnie z wymogami normy ISO 15883 cz. IV. Możliwość wykorzystania funkcji czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji.
	Tak
	

	28. 
	Możliwość przeprowadzenia dodatkowego programu chemicznej autodezynfekcji myjni.
	Tak
	

	29. 
	Środki przechowywane wewnątrz myjni umiejscowione w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków.
	Tak
	

	30. 
	Wewnętrzny system filtracji wody 
	Tak
	

	31. 
	Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopów.
	Tak
	

	32. 
	Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami identyfikowne na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym i sygnału dźwiękowego.
	Tak
	

	33. 
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację użytkowników, endoskopów oraz  specjalistów.
	Tak
	

	34. 
	Wprowadzenie do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników.
	Tak
	

	35. 
	Dokumentacja przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów  i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr fabrycznego endoskopu, nazwiska użytkownika (identyfikator) uruchamiającego proces.
	Tak
	

	36. 
	Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym nie dłuższy niż 30 minut program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją 
	Tak – podać dokładny opis/czas
30 min – 0pkt.

29-25 – 5pkt.

24 min. i mniej– 10pkt
	

	37. 
	Programy zapisane w pamięci myjni z możliwością ich modyfikacji.
	Tak
	

	38. 
	Wyświetlanie komunikatów tekstowych w języku polskim.
	Tak
	

	39. 
	Wyświetlanie komunikatów graficznych.
	Tak
	

	40. 
	Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. 
W dokumencie drukowanym muszą znajdować się wszelkie informacje o parametrach procesu oraz prawidłowości lub nie prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.
	Tak - opisać
	

	41. 
	Zasilanie elektryczne 230V.
	Tak
	

	42. 
	Maksymalna moc urządzenia nieprzekraczająca 3,5 kW
	Tak
	

	43. 
	Wymiary myjni:

-
szerokość max. 100cm

-
wysokość max. 110cm

-  głębokość max. 80cm
	Tak – podać dokładne wymiary
	

	44. 
	Adaptery do endoskopów:

- Pentax EG-2990i

- Pentax EC-3890Fi2

- Pentax FB-18V
	Tak - podać
	

	45. 
	Płynny koncentrat  do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie - 5l. – min.  5szt.
	Tak - podać
	

	46. 
	Płynny koncentrat  do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Opakowanie - 4,75 l. – min.  5szt.
	Tak - podać
	

	47. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy (liczona od dnia montażu aparatu)
	Tak
36 msc -  5pkt

48msc i pow. – 10pkt
	

	48. 
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym min. 1/rok
	Tak
	

	49. 
	Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze)
	Tak
	

	50. 
	W przypadku naprawy trwającej więcej niż 10 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach
	Tak
	

	51. 
	Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) 
	Tak
	

	52. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem)
	Tak
	

	53. 
	Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia 
	Tak
	

	54. 
	Instrukcja serwisowa oraz szkolenie z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)
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